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Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung

Symbole

A Warnung vor elektrischer Spannung
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren
aufgrund von elektrischer Spannung flr Leben und
Gesundheit von Personen bestehen.

A Warnung
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder méaBige Verletzung zur
Folge haben kann.

-

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschéden) hin, aber nicht auf Gefahrdungen.

Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre
Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

&

Anleitung beachten
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin,
dass die Anleitung zu beachten ist.

O

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung kdnnen Sie unter
folgendem Link herunterladen:

BR16

https://hub.trotec.com/?id=44636

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung
des Geréates sorgféltig durch und bewahren Sie die
Anleitung immer in unmittelbarer Nihe des Aufstellortes
bzw. am Geréat auf!

Warnung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten

Réumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.

e Betreiben Sie das Gerdt nicht in aggressiver Atmosphére.

e Schiitzen Sie das Gerédt vor permanenter direkter
Sonneneinstrahlung.

e (ffnen Sie das Gerat nicht.

e Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder

Etiketten vom Gerat. Halten Sie alle Sicherheitszeichen,
Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

e Verwenden Sie den Batterietyp 6LR61 (9-V-Blockbatterie).

e Laden Sie niemals eine Batterie, die nicht wieder
aufgeladen werden kann.

e Legen Sie die Batterie entsprechend der korrekten Polaritat
in das Batteriefach.

e Entfernen Sie die entladene Batterie. Batterien enthalten
umweltgefahrdende Stoffe. Entsorgen Sie die Batterie
entsprechend der nationalen Gesetzgebung (siehe Kapitel
Entsorgung).

e Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerat, wenn Sie das
Gerét (iber einen langeren Zeitraum nicht benutzen.

e SchlieBen Sie niemals die Anschlussklemme der Batterie
kurz!
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e Verschlucken Sie keine Batterien! Wird eine Batterie
verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere
innere Verbrennungen/Veratzungen verursachen! Die
Veratzungen konnen zum Tod filhren!

e Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde
oder anderweitig in den Korper gelangt ist, suchen Sie
sofort einen Arzt auf!

e Halten Sie neue und gebrauchte Batterien sowie ein
gedffnetes Batteriefach von Kindern fern.

e Uberpriifen Sie vor jeder Nutzung das Gerét, dessen
Zubehor und Anschlussteile auf mogliche Beschédigungen.
Verwenden Sie keine defekten Geréte oder Geréteteile.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zur Messung von
Mikrowellenstrahlung in Innenbereichen innerhalb des in den
technischen Daten angegebenen Messbereichs.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgeméBe
Verwendung gilt als Fehlanwendung.

Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Verwenden Sie das Gerét nicht im ungeschiitzten AuBenbereich,
nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen oder fiir Messungen in
Fliissigkeiten.

Eigenméchtige bauliche Verdnderungen, An- oder Umbauten am
Gerat sind verboten.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerat verwenden, missen:
e die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen
und verstanden haben.

Restgefahren

Warnung vor elektrischer Spannung

Es besteht Kurzschlussgefahr durch in das Gehduse
eindringende Fliissigkeiten!

Tauchen Sie das Geréat und das Zubehor nicht unter
Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder
andere Fliissigkeiten in das Gehause gelangen.

Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen diirfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb durchgefiihrt werden!

>

Warnung

Es besteht Erstickungsgefahr fiir Kinder durch
Verpackungsmaterial! Halten Sie Verpackungsfolien
und -teile von Kindern fern. Es besteht Lebensgefahr
durch Ersticken.

>

Warnung

Das Gerdt ist kein Spielzeug und gehort nicht in
Kinderhande.

-

Warnung

Von diesem Geréat konnen Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht eingewiesenen Personen unsachgemas oder
nicht bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten
Sie die Personalqualifikationen!

>

Vorsicht
Halten Sie ausreichend Abstand zu Warmequellen.

Hinweis

Um Beschédigungen am Gerat zu vermeiden, setzen
Sie es keinen extremen Temperaturen, extremer
Luftfeuchtigkeit oder Nasse aus.

Hinweis
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerates keine
scharfen Reiniger, Scheuer- oder Losungsmittel.
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Informationen iiber das Gerat

Geratebeschreibung

Mit dem BR16 Strahlungsmessgeréat konnen
Mikrowellenemissionen samtlicher Hochfrequenzgerate
lokalisiert werden, die im ISM-Band von 2,45 GHz arbeiten.

Liegt der ermittelte Wert (iber dem von der EMA/FDA
empfohlenen Grenzwert von 5 mW/cm?, alarmiert das BR16
Strahlungsmessgerat den Anwender automatisch durch ein
akustisches Warnsignal und eine zusétzliche Warnanzeige auf
dem Display.

Das Gerat verfiigt iber eine Maximalwert- und Hold-Funktion
und ein hintergrundbeleuchtbares Display.

Geratedarstellung

Display

13— HOLD
12— MAX

LN

LILE-
MK

mW/cm?2 11

Nr. |Bedienelement

9 Anzeige Batteriestatus

10 |Messwertanzeige

11 |Anzeige Einheit

12 |Anzeige MAX

13 |Anzeige HOLD

Technische Daten

Sy 3 T T - |parameter Wert
° @E@%—M— g Modell BR16
MM o Messbereich 0 bis 9,99 mW/cm?

Genauigkeit +1dB

Nr. |Bedienelement Auflosung [mW/cm?] 0,01

1 Sensor Alarmgrenzwert 5,0 mW/cm?

2 Display Frequenzbereich kalibriert auf 2,45 GHz

3 LED (Warnanzeige) Display LCD monochrom

4 Taste Ein/Aus Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C (32 °F bis

5 Taste ZERO 122 °F) bei 10 % bis 80 % r.F.

6  |Taste MAX Stromversorgung 9-V-Blockbatterie

7 |Batteriefach Abschaltung bei Nichtbenutzung nach

ca. 15 Minuten.

Gewicht 155¢
Abmessungen
(Lange x Breite x Hohe) 141 mm x 58 mm x 33 mm
Lieferumfang
e 1 x Gerdt BR16 (ohne Batterie)
e 1 x Geratetasche
e 1 xAnleitung

[ 4| it BR16 | DE |
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Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerdt unsachgemaB lagern oder
transportieren, kann das Geréat beschédigt werden.
Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur
Lagerung des Gerates.

Transport

Verwenden Sie zum Transport des Gerétes die im Lieferumfang
enthaltene Tasche, um das Gerét vor Einwirkungen von auBen
zu schitzen.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerates die folgenden
Lagerbedingungen ein:
e trocken und vor Frost und Hitze geschiitzt
e an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung
geschiitzten Platz
e in der zugehorigen Tasche vor eindringendem Staub
geschiitzt
e bei den Technischen Daten entsprechender
Lagertemperatur

e Batterie ist aus dem Gerat entfernt

Bedienung

Batterie einsetzen

Hinweis
Vergewissern Sie sich, dass die Oberflache des
Gerates trocken und das Gerat ausgeschaltet ist.

1. Losen Sie die Schraube am Batteriefach (7).

2. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs.

3. Verbinden Sie die neue Batterie polungsrichtig mit dem
Batterieclip.

4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und
sichern Sie ihn mit der Schraube.

Gerat einschalten

Hinweis
Beachten Sie, dass ein Standortwechsel von einer
kalten in eine warme Umgebung zu Kondensatbildung
auf der Leiterplatine des Gerdates fiihren kann. Dieser
physikalisch nicht zu vermeidende Effekt verfalscht die
Messung. Das Display zeigt in diesem Fall keine oder
falsche Messwerte an. Warten Sie einige Minuten, bis
sich das Geréat auf die veranderten Bedingungen
eingestellt hat, bevor Sie eine Messung durchfiihren.
1. Driicken Sie kurz die Taste Ein/Aus (4).
= Das Display wird eingeschaltet und das Gerat ist
betriebsbereit.

Gerat kalibrieren

Fiihren Sie die Kalibrierung in einer moglichst mikrowellenfreien
Umgebung durch. So wird gewahrleistet, dass die spateren
Messergebnisse nicht aufgrund einer falsch durchgefiihrten
Kalibrierung verfalscht werden.
1. Halten Sie die Taste ZERO (5) ca. 3 Sekunden gedrtickt,
um das Gerat zu kalibrieren.
= Die Messwertanzeige zeigt "0" an.
= Sie kdnnen mit dem Messen beginnen.




BTROTEC

Messung vorbereiten

Wenn Sie einen Mikrowellenherd (iberpriifen mdchten, bereiten
Sie die Messung folgendermalBen vor:
1. Stellen Sie ein Glas kaltes Wasser in den Mikrowellenherd.
2. Stellen Sie die Steuerung des Mikrowellenherdes auf die
hochste Leistungsstufe.
3. Halten Sie das Messgerdt bereit und schalten Sie den
Mikrowellenherd fiir ca. 1 Minute ein.

Messung durchfiihren

1. Richten Sie das Gerdt auf den Messbereich. Halten Sie
dabei einen Abstand von ca. 5 cm ein.

2. Falls Sie einen Mikrowellenherd (iberpriifen, filhren Sie den
Sensor in einem Abstand von ca. 5 cm langsam an der Tiir-
dichtung und am Tiirfenster des Mikrowellenherdes entlang.

= Die Messwertanzeige (10) zeigt den aktuell gemessenen

Wert in mW/cm? an.

7\ Info
Falls der Grenzwert von 5 mW/cm? iiberschritten wird,
blinkt die LED (3) und es ertont ein Alarmsignal.
Reinigen Sie in diesem Fall die Tiirdichtungen der
Mikrowelle mit lauwarmem Wasser und wiederholen
Sie den Messvorgang. Lassen Sie die Mikrowelle von
einem Techniker Uberpriifen, falls der gemessene Wert
den Grenzwert erneut iibersteigt.

Warnung vor heiBer Oberfliche
Verbriihungsgefahr! Lassen Sie das Glas noch einige
Zeit im Innenraum der Mikrowelle abkiihlen.
Verwenden Sie ggf. geeignete Schutzhandschuhe, um
das Glas zu entfernen.

A

Maximalwert anzeigen
1. Driicken Sie kurz die Taste MAX (6).
= Im Display erscheinen die Anzeigen MAX (12) und
HOLD (13).
= Die Messwertanzeige (10) zeigt ab jetzt den hochsten
gemessenen Wert an. Die Anzeige verédndert sich nur
dann, wenn neue, héhere Werte gemessen werden.
2. Driicken Sie erneut die Taste MAX (6), um die Anzeige des
Maximalwertes zu beenden.

Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten
1. Driicken Sie die Taste ZERO (5), um die
Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten.
= Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
2. Drilicken Sie die Taste ZERO (5) erneut, um die
Hintergrundbeleuchtung des Displays auszuschalten.
= Die Displaybeleuchtung schaltet sich aus.

Gerat ausschalten
1. Dricken Sie die Taste Ein/Aus (4).

= Das Geréat wird ausgeschaltet.
= Der gespeicherte Maximalwert wird zuriickgesetzt.

Wartung und Reparatur

Reinigung

Reinigen Sie das Gerat mit einem angefeuchteten, weichen,
fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in
das Gehé&use eindringt. Verwenden Sie keine Sprays,
Losungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel,
sondern nur klares Wasser zum Anfeuchten des Tuches.

Reparatur

Nehmen Sie keine Anderungen am Gerat vor und bauen Sie
keine Ersatzteile ein. Wenden Sie sich zur Reparatur oder
Gerateiiberpriifung an den Hersteller.

Fehler und Storungen

Das Gerat wurde wahrend der Produktion mehrfach auf
einwandfreie Funktion geprift. Sollten dennoch
Funktionsstorungen auftreten, so tiberpriifen Sie das Gerat nach
folgender Auflistung.

Anzeigesegmente im Display sind nur noch schwach
sichtbar oder flackern:
e (berpriifen Sie den Ladezustand der Batterie. Wechseln
Sie die Batterie bei Bedarf aus, siehe Kapitel Batterie
einsetzen.

e Uberpriifen Sie den korrekten Sitz der Batterie. Achten Sie
auf die korrekte Polung.

Das G_eréit zeigt unglaubwiirdige Messwerte an:

e Uberpriifen Sie den Ladezustand der Batterie. Wechseln
Sie die Batterie bei Bedarf aus, siehe Kapitel Batterie
einsetzen.

e (berpriifen Sie den korrekten Sitz der Batterie. Achten Sie
auf die korrekte Polung.

e Der Sensor ist defekt oder verschmutzt. Reinigen Sie das
Geréat wie im Kapitel Reinigung beschrieben.

Das Gerit funktioniert nach den Uberpriifungen nicht
einwandfrei:
e Kontaktieren Sie den Trotec Kundendienst.

it BR16
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Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und
nach den geltenden ortlichen Entsorgungsvorschriften.

hi¢

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne besagt, dass
dieses Gerat und ggf. zugehorige Komponenten (z. B.
Fernbedienungen) am Ende der Lebensdauer geméB Richtlinie
uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (2012/19/EU) und
nationalen Gesetzen nicht im Hausmiill entsorgt werden diirfen.

Zur kostenfreien Riickgabe stehen in Ihrer Nahe Sammelstellen
flir Elektro- und Elekironik-Altgerédte zur Verfiilgung. Die
Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.
Kommunalverwaltung. Fiir viele EU-Lander kdnnen Sie sich
auch auf der Webseite https://hub.trotec.com/?id=45090 (iber
weitere Riickgabemdglichkeiten informieren. Wenden Sie sich
ansonsten an einen offiziellen, fiir Inr Land zugelassenen
Altgerateverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen
Ricknahme von Altgeraten nach § 17 Absatz 1 und 2 geman
Elektro- und Elektronikgerategesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgerdten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung
bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeraten ermdglicht
sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geréten
mdglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

)i4

Dieses Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne besagt,
dass Batterien oder Akkus am Ende der Lebensdauer nicht im
Hausmiill entsorgt werden diirfen. Sollten Batterien oder
Akkumulatoren in dem Gerét enthalten sein, die Quecksilber,
Cadmium oder Blei enthalten, wird das jeweilige chemische
Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des
durchgestrichenen Miilleimers angezeigt. Lassen Sie Batterien
oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgerate nicht achtlos
im 6ffentlichen Raum liegen, um eine Umweltverschmutzung zu
verhindern. Batterien und Akkus miissen in der Europdischen
Union - gem&B VERORDNUNG (EU) 2023/1542 DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juli
2023 iiber Batterien und Altbatterien - bei einer dafiir
vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Entnehmen Sie
Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt,
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



https://hub.trotec.com/?id=45090
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